


MESSGERÄTE 



ELEKTRONENSTRAHL-OSZILLOGRAPH 

1 KO - 701 


Technische Daten ; 


1, M^ß- und Ze i t p I □ 11 e n vo rs t ä rk e r 
Verstärkungsfaktor: n ~ 100 
Frequenzbereich: 20 Hi bis VO kHz; 

Frequenzgang ■ 1 ; j' 2 fachet Abfalt 
Eingang&wlder&tand - ]Q0 kOhm bzw. 7 MÖhr 

2. Maß - und Zeifplattenolngömge 
Höchste Meßspannung: ISO V eff. 

Höchste Meßfrequenz: 1 MHz 
Eingangswidentand: 100 kOhm bzw. 4 MOhi 

3 Kippgerät 

Kippfrequenz: 8 Hz bit 50 kHz stetig ver¬ 
änderlich 

Unlinearitüt; j y -=^: 25 a / ü 

Eigen- und Fremdsyndhronislerung über Syn¬ 
chro n3sieiverstärkor möglich, Syndironlslergrad 
veränderlich 


4- Stromversorgung 
Netzspannung 110 /125 \ 220 V f 50 Hz 
Leistungsaufnahme: etwa 40 VA 

5, Röhre n bestüdüng 

1 Stöd Bildröhre OR T / 6d f 0-5 
Ab1enkung$empflndllchkelt; 

MeBplatten AE^ ^ 0,20 mmfV- 
Zeifplatten AE 0,15 mm/V- 

2 Stück AZ 11 
2 Stück EF 12 

1 Siüd S \ 1 0,2 l 11 A 

6, Abmessungen: 320 * 190 x 280 mm 

7, Gewicht; elwq 10 kg 

8, Zusatzgeräte 
Faioelnriditung FE - 701 
Elektrononsdrqlfer ElS - 812 
Frequenzmoduliertor Sender FMS - 822 


Wqrennutnmer 36 47 71 10 


VEB MESSGERÄTEWERK ZWONITZ - ZWONITZ 






BESCHREIBUNG 


1 Anwendung 

Der Einsfrahl-Oszillograph dien! zur Messung und Unter¬ 
suchung von Wechselspannungen aller Art zwischen 0,05 V 
und 150 V und bis zu Frequenzen von 90 kHz. Der Oszillo¬ 
graph besitz! gegenüber früheren Konstruktionen einen 
Meßplattenverstärker und einen Zeitplatten Ver¬ 
stärker, so c|aß die Aufzeichnung von bissajou'sehen 
Figuren auch bei kleinsten Spannungen möglich ist. Die 
Zeitablenkung wird in einem Kippgerät erzeugt. Die 
Frequenz der Kippspannung ist durch einen Grobstufen¬ 
regler und einen Feinregler beliebig einstellbar. 

2 Beschreibung 

Hauptbestandteil des Gerätes ist die Bildröhre mit einem 
Sdnirmdurchmesser von bO mm. Die Röhre wird mit einer 
Gleichspannung von 500 V betrieben. Die übrigen not¬ 
wendigen Spannungen werden über einen Spannungs¬ 
teiler dem eingebauten Netzgerät entnommen. Auf der 
Frontplatte befinden sich u. a. die notwendigen Regel¬ 
organe für die Punkthelligkeit, Punktschorfe, Kippfrequenz 
und den Verstärkungsgrad beider Verstärker. Die Regler 
für beide Verstärker sind so ausgebildet, daß durch eine 
Kombination des Potentiometers mit einem Dreh- bzw. 
Zugschalter im Bedarfsfälle der Eingangswiderstand des 
Potentiometers ausgeschaltet werden kann. (Siehe Pas, 2 
der technischen Daten) Von einer auf der Rückseite des 
Gerätes befindlichen Buchse kann die Kippspannung, 
z, B. zur Synchronisierung eines frequenzmodulierten 
Senders, dem Oszillographen entnommen werden, 
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Genehmig! d'utch dos Ministerium für 
Außenhandel und Innerdeutschen Handel 
dar Regierung d. Oeufirhen Demokratischen 
Republik unter TRPT-Nr. 5103,i53 



